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В 2016-2017 годах на основе единственного 
коммерчески доступного детектора SWIR 
Snake-640, производства компании Photonic 
Science (Великобритания), был собран 
упрощённый спекл-интерферометр 
инфракрасного диапазона.

Приведены схема инструмента (слева),
пример спекл-изображения (справа вверху),
темновой сигнал детектора (справа внизу) 



В результате лабораторных исследований и 
наблюдений были установлены пределы по 
звёздной величине mJ < 8 m и по разности блеска 
Δm_J < 4.5m для спекл-интерферометрических 
исследований в ближнем ИК диапазоне с 
описанным прибором.

Пример полученных спектров мощности и АКФ 
hip89455

Вверху:

Спектр мощности и АКФ в фильтре 1225/50 нм (~ J)

Внизу:

Спектр мощности и АКФ в фильтре 1600/50 нм (~ H)

Пределы


